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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 

у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни лабораторијски материјал  

ЈН бр. 1/2020 
 

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ 

Poštovani, 

 

Na osnovu zakona o javnim nabavkama, 

molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne 

nabavke br. 1/2020, partija 25 – Testovi za 

kontrolu sterilizacije: 

 

1. Bowie Dick test za kontrolu parne 

sterilizacije: Molimo Vas da pojasnite 

koji tačno Bowie Dick test je 

prihvatljivo ponuditi? 

- Bowie Dick A4, 50/1  

- Bowie Dick VISA, 120/1  

- Bowie Dick gotov preparat, 1/1 

 

2. Integrator parne sterilizacije (trake) 

250/1: Da li je prihvatljivo ponuditi 

integrator parne sterilizacije, tip 5?  

 

 

 

 

3. Bacterial spore test strip sa bujonom 

100/1: Molimo Vas za pojašnjenje na 

koji tačno process sterilizacije je 

prihvatljivo ponuditi test strip sa 

bujonom, za sterilizaciju vodenom 

parom ili za suvu sterilizaciju. 
 

1 Bowie Dick тест за контролу парне 

стерилизације мора да задовољава контролу 

за проверу вакуума и продорности паре у 

аутоклаву. Било који производ који 

одговара овој спецификацији одговара 

потребама наручиоца, без обзира на број 

тестова у паковању. Понуђач треба да да 

понуду у складу са траженом количином 

добра у спецификацији за дату ставку у 

Партији 25. 

 

 

 

 

 

2. Интегратор трака мора да задовољи три 

основна критеријума за стерилизацију 

воденом паром: време, температуру и 

квалитет дејства паре. Било који производ 

који одговара овој спецификацији одговара 

потребама наручиоца. 

 

3.Bacterial spore test strip са бујином 100/1 

користи се искључиво за суву 

стерилизацију, те је потреебно понудити 

адекватно добро. 

 Комисија за јавну набавку 


